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ROZWIAZANIA W AUTOMATYCE

WT-1
PRZENOSNY MIERNIK TEMPERATURY
Z SONDA OSTRZOWA /[ wersja20

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako$ci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesigcy od daty zakupu.

. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia

dostarczenia urzadzenia do producenta.

3. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzgdzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie

trwania gwaranciji.

2. Klient moze zgda¢ wymiany urzgdzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwaranciji, tylko wtedy, jesli

producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.
OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania przyrzadu niezgodnie z

przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajgcych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujacej zniszczenie lub uszkodzenia.

3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajgcych sig¢ podczas normalnego dziatania
przyrzadu.
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SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI
1. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac si¢ z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 814 91 40 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze ztej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacjg obciazajg zgtaszajgcego.
2. PRZED oddaniem urzgdzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzen mechanicznych.
Nastgpnie prosimy wystaé urzagdzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

TERMOPLUS
ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzadzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki moga byé zagrozeniem dla
Srodowiska.




1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA WT-1.

Miernik temperatury WT-1 przeznaczonym jest do pomiaréw temperatury ciat
statych, cieczy i gazéw. Znajduje szerokie zastosowanie w : przemysle
spozywczym, farmaceutycznym, instalatorskim i laboratoryjnym.

2. DANE TECHNICZNE

[ Zakres pomiarowy: -50 ... +300°C

[) Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 0,1° w catym zakresie

0 Doktadnos¢ pomiaru: +/-1°C w zakresie (-20...+80°C)

[ Jednostka temperatury: °C,°F

0 Pamiec ostatniego pomiaru

U Funkcja auto-wytgczenia (po 15 minutach bezczynnosci)
0 Wymiary sondy pomiarowej: dt. 110 mm, Srednica: 3,5 mm
[J Ostrze sondy wykonane ze stali nierdzewnej

[J Obudowa: Samogasngce tworzywo, UL 94 VO

[ Stopien ochrony: IP 44

[J Waga: 30 g

3. PRZYCISKI

Jednostka temperatury °C, °F
°CI°F peratity

. Wigcz/Wylacz
ON/OFF

4. KODY ALARMOWE

“LOW?” - komunikat ostrzegawczy o zuzyciu baterii.
“E00” - komunikat o przekroczeniu dolnego zakresu pomiarowego
“E11” - komunikat o przekroczeniu goérnego zakresu pomiarowego
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